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CLEN SKUPINY SES TLMACE Slovenska republika ZARS 8.1
PROTOKOL PRE TUHE PALIVA PROTOKOL €iSLO 42111
PROTOCOL FOR SOLID FUEL S TSl
PROTOKOLL FUR FESTBRENNSTOFFE STRANACISLO . 11
Vzorka AGROPELETY z kukuriénej slamy
Sample / Muster
Prevzata dia 21.10.2011
Handed over on / Ubernommen am
Zakaznik, zak. Eislo ¢ RAPPA - Sluzby s.r.o0., Nové ZamKky, obj.¢. ob/21/10/11, evid. €. 2308
Client, order No. / Kunde, Auftragsnummer
Poznamka W - Obsah celkovej vody / Content of total water / Gehalt des Gesamtwasser
Note / Bemerkung L ] ) ) ] )
RozSirena neistota / The extended uncertainty / Die erweiterte Unsicherheit - U=2.u; —-
Vzorka bola dodana zakaznikom.
Vzorka dodana | Vzorka analyt. |Vzorka bezvoda Horlavina . . -
STANOVENIE JSd'tm Sample supplied | Sample analyzed | Sample water free | Inflammable matter l:'retdp:§ /}\Il\lﬂettﬁd: TEP Sk?SKV
ANALYSIS / FESTLEGUNG Eizlh. Muster geliefert Analyt. Muster | Muster wasserlos Brennl&ar(;r Stoff Vrljsrsrﬁﬁrli(f)tr} Me?ho?je P):anl:rlwg);)eg
i r a a
STN EN 14774-2,
Voda / Water / Wasser W| % |Ww/ =10,640,1 6,410,1 _ — STN EN 14774-3 A
/G
Popol / Ash / Asche A % 8,2 8,6 +0,1 9,2 —_— STN EN 14775 /G A
Horlavina (100-W-A) / Inflammable
matter / Brennbarer Stoff % 81,2 85,0 90,8 100,00 v
Spalné teplo / Heat of combustion /
Verbrennungswérme Qs [MJ/kg 15,55 16,28+0,15 17,39 17,93 STN EN 14918 /K A
Vyhrevnost/ Galorif value Q [MJkg| 14,20 14,98:0,15 16,16 16,58  |STNEN14918/K| A
Prchava horlavina / Volatice inflam.
matter / Flichtiger brennbarer Stoff v % 67,0 70,1 74,9 82,5 STNEN15148/G N
Sira celkova / Sulphur total /
Gesamtschwefel Si| % 0,08 0,08 0,09 - —/EA SA
Sira spalitel'na / Burnable Sulphur / s % . . .
Verbrennlicher Schwefel
Uhlik celkovy / Total carbon /
Gesamtkohlenstoff C| % 39,7 41,6 444 48,9 /EA SA
Vodik celkovy / Total Hydrogen /
Gesamtwasserstoft H| % 5,02 5,26 5,62 6,19 ——/EA SA
Dusik / Nitrogen / Stickstoff N % 0,55 0,57 0,61 0,67 ——/EA SA
Kyslik vypogéitany / Calculated .
Oxygen / Errechnetes Oxygenium od %
Chlor/ —Chlorine / Chlor—— Cl % 0,19 0,20 0,21 0,23 ——/RFS SA

Popis skratiek / Description of acronyms / Kurzwortbeschreibung :

G - Gravimetria / Gravimetry / Gravimetrie
K — Kalorimetria / Calorimetry / Kalorimetrie
V - Vypocet / Calculation / Berechnung

EA

— Elementarna analyza s tepelno vodivostnym detektorom / Elementary analysis with the thermic

conductivity detector / Elementaranalyse mit dem Warmekonduktometrischdetektor

RFS - Rentgenfluorescenéna spektrometria / XRF analysis / Réntgenfluoreszenzspektrometrie

A

Typ skasky / Exam. type / Priifungtyp :

— akreditovana / accredited / akkreditierte

N - neakreditovana / unaccredited / unakkreditierte

SA - subdodavka akreditovana / accredited
subdelivery / akkreditierte Zulieferung

SN - subdodavka neakreditovana / unaccredited
subdelivery / unakkreditierte Zulieferung

VYHODNOTIL
EVALUATED BY
AUSGEWERTET VON

VYSLEDKY SKUSKY / TESTING RESULTS / PRUFERGEBNISSE

KONTROLOVAL
CHECKED BY / KONTROLLIERT VON

SCHVALIL
APPROVED BY / GENEHMIGT VON

PRIJAL
ACCEPTED BY / ANGENOMMEN VON

MENO a _
NAME / NAME Livia MikuSova Ing. Maria Selkova Ing. '\cz';aoizlko"a’
DATUM

DATE / DATUM 7.11.2011 7.11.2011 7.11.2011
PODPIS

SIGNATURE

UNTERSCHRIFT

Protokol méze byt bez pisomného suhlasu skusobného laboratéria kopirovany iba ako celok / Protokoll darf ohne
schriftliche Zustimmung des Priflaboratoriums nur als Ganze kopiert werden / Without a written approval of the testing laboratory the

protocol can only be copied as a whole unit
Vysledky skusok sa tykaju len skusanych predmetov / Die Priifergebnisen beziehen sich nur auf Priifgegensténden / Test

results are only related to the tested subjects

1-030/07/C




